
Installations rækkefølge for ROClinic

Demineraliseret vand til autoklaver

Vandkvalitet  <1µs/cm
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TON – BWT 2022/1

Push-on ½” 8mm

Tee ½”

Kontraventil ½”

Hydrofor 
fortryk 1 Bar

ROC Indstillinger 
stoptryk 3,0 bar 
Hysterese 1,6 bar


